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ペースメーカ装着中の尿路結石症患者に対するSWLによる治療経験
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Wereportacaseofextracorporealshockwavelithotripsy（SWL）fOrureteralstoneinpatient
withimplantedcardiacpacemaker・A68-year-oldwomanwasadmittedtoourhospitalfOrleftback

painduetoleftsingleureteralstone（13×７ｍｍ）ｉｎ2002.Apermanentcardiacpacemakerhasbeen

implantedfOrsicksinussyndroｍｅｉｎｌ９９７・Afterevaluationfbrcardiacfunctionandpacemakerfunc‐

tionbyacardiologistandapacemakertechnician,ＳＷＬ(ＭＦＬ5000,Dornier)wasperfOrmedwithout
changingpacemakermode（DDDmode).Shockwaveswereincorrectlyexposedafewtimetrig‐

geredbyarterialpacingamplitude，butnocardiovasculareventormalfunctionofthepacemaker

wasoccurrｅｄｄｕｒｉｎｇｏｒａｆｔｅｒＳＷＬ・Theureteralstonewassuccessfullyfragmentedwith2,400shock

waves（24kV）andthefragmentsweredeliveredimmediately・

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：extracorporealshockwavelithotripsy,cardiacpacemaker

要旨：症例は６８歳，女性．1997年，洞不全症候群のためペースメーカ植え込み術を施行．2002年２月，

左背部痛を自覚.左上部尿管に１３×７ｍｍの結石を認め当科入院.ペースメーカはＤＤＤｍｏｄｅに設定さ

れていたが，実際にはＡＡＩｍｏｄｅで１００％作動していた．循環器科医師，ペースメーカテクニシャンの

同席のもと，ペースメーカの作動条件を変更せずに体外衝撃波砕石術（SWL）を施行した．施行中，心

房ペーシングにより衝撃波が数回不規則に発射されたが，ペースメーカ機能に影響はなかった．ＳＷＬ

施行中，施行後の循環動態にも異常を認めなかった．結石は砕石され，現在残石なく経過観察中である．

ペースメーカ患者に対するＳＷＬ治療例は，本邦では９例目であった．

キーワード：体外衝撃波砕石術，心臓ペースメーカ

緒言

体内心臓ペースメーカ（以下ＰＭ)装着中の患者に対

する体外衝撃波砕石術（以下ＳＷＬ）は，種々の要因の

ため禁忌とされてきた．しかし最近，比較的安全に

ＳＷＬを施行できたとする報告が散見される.今回我々

626

は洞不全症候群によりＰＭを装着している症例に対

し,ｐＭの作動条件の変更なしに安全にＳＷＬを施行し

得たので，若干の文献的考察を加えて報告する・

症例

，患者：６８歳，女性．
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